Namystowskie Centrum Zdrowia Namystow, dnia 20.01.2023 r.
Spdtka z o.0.
ul. Olesnicka 4

46-100 Namystow

Nr sprawy ZP.26.2022.LD.

ZMIANA 2
Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zmianami), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytania
Wykonawcéw dot. postepowania pn: Dostawa jednorazowego sprzetu medycznego

opublikowanego pod numerem 2022/S 249-726469 w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie art.132 w/w ustawy.

. Odpowiedzi na zapytania:

1. Cze$é 9, pozycja 20. Czy Zamawiajacy dopusci paski testowe, ktére charakteryzuja sieg:
rodzaj prébki krwi do badania: $wieza probka petnej krwi kapinalarnej uzyskanej z opuszki
palca lub krew zylna; paski zawierajace enzym GDH-FAD, ktdry nie interferuje z tlenem
zawartym w krwi pacjenta; duzy ekran z podswietlanymi cyframi (czytelnos¢ wyniku, ufatwia
prace personelu o zmroku); pod$wietlana szczelina (utatwia umieszczenie paska testowego);
mozliwoé¢ prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objetos¢ prébki krwi
konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane
glukometru (bez kluczy, chipdw i recznego ustawiania kodéw)- fatwos¢ w obstudze bez
dodatkowych czynnosci sprawdzajacych; zakres hematokrytu 20-65%; czeé¢ paska
testowego na zewnatrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe
podniesienia bezpieczeristwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma stycznosci z
materiatem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu - < 20mg/L;
gorna granica zakresu - < 600 mg/dL; kapilara zasysajaca znajduje sig na szczycie paska
testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatnosci paskéw testowych po
otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosit minimum 6 miesiecy; bezptatny ptyn kontrolny w zestawie

z glukometrem (mozliwosé kontroli glukometru przed pierwszym uzyciem); zaoferowane



paski testowe do glukometréw to wyréb medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z
weryfikacji ISO 15197:2015 ( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowang jednostke
TUV Rheinland Polska Sp. 0.0.)- parametry z normy ISO 15197:2015 sg zalecane przez
wytyczne PTD ; glukometr z dozywotnig gwarancja; Informujemy, ze glukometry do w/w
paskéw testowych zostang przez nas dostarczone bezpiatnie.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

2. Czg$¢ 9, pozycja 20. Informujemy ze glukometr i paski testowe powinien spetniaé petny
zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujacy punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015
jako norma zharmonizowana zostata opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej z okresem przejsciowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza,
ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego beda musiaty jg spetniaé. W
zwigzku z powyzszym we wszystkich postepowaniach, w ktérych umowa nie zakoriczy sie
przed 01.07.17r zamawiajacy obowigzkowo powinni wymagaé od producentéw
dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodnos¢ z normg EN 1SO 15197:2015 w petnym jej

zakresie. Czy wymagajg Panstwo:

a. glukometru, ktdry spefnia norme EN ISO 15197:2015? Tak, Zamawiajacy wymaga.

b. dotaczenia do oferty certyfikatu z normy 1SO 15197:2015 w jezyku polskim,
wystawionego przez niezaleing jednostke notyfikowang? Zamawiajgcy dopuszcza, nie
wymaga.

¢. potwierdzenie na spetnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji paskéw testowych w
jezyku polskim?

Tak, Zamawiajgcy wymaga potwierdzenia na spetnienie normy I1SO 15197: 2015 w

instrukcji paskéw testowych w jezyku polskim.

3. Czesé 9, pozycja 20. Czy Zamawiajgcy wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla
kompatybilnych z glukometrami paskéw, aby do oferty przystepowaty tylko hurtownie,
ktore to reprezentuja BEZPOSREDNIO WYTWORCE wyrobu medycznego w tym przypadku
producenta glukometréw i paskéw do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWORCA
zgodnie z obowigzujacg Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z

péZniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie,




pakowanie i prawidfowe oznakowanie wyrobu. Aby spetni¢ obowiazki narzucone przez ww.
ustawe, WYTWORCA musi utrzymywaé System Zarzadzania Jakoscia, podczas

gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem majacym miejsce zamieszkania lub siedzibg w
paristwie cztonkowskim, ktéry dostarcza lub udostepnia wyréb na rynku (Art. 1, punkt 12).
DYTRYBUTOR nie ma obowiazku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma
zatem wgladu w jej zawartosé i kompletnos¢, w zwigzku z powyzszym bardzo czgsto
postuguje sie oéwiadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezalezne jednostki
notyfikujace. Tym samym Producent odpowiada za kazdy etap powstawania wyrobu
medycznego, nie tworzy o$wiadczen tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzet.

Odp. Tak, Zamawiajacy wymaga.

Cze$é 9, pozycja 20. Czy Zamawiajacy wymaga glukometr, ktérego pamigé wynosi co
najmniej 600 ostatnich pomiaréw?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

. Czeéé 9, pozycja 20. Czy Zamawiajacy wymaga glukometr z podéwietlang szczeling paskowa
oraz z podswietlonym ekranem?
Odp. Tak, Zamawiajacy wymaga glukometru z podswietlang szczeling paskowq oraz z

podswietlonym ekranem.

. Cze$é 9, pozycja 20. Czy Zamawiajacy wymaga system do monitorowania glukozy z funkcja
Dual Color, ktéry pomaga szybko zinterpretowa¢ wynik poziomu glikemii (po wykonaniu
pomiaru, na glukometrze pojawia sie kolor zielony/czerwony w zaleznosci od poziomu
glikemii Pacjenta)?

Odp. Tak, Zamawiajacy wymaga systemu do monitorowania glukozy z funkcja Dual Color,

ktéry pomaga szybko zinterpretowa¢ wynik poziomu glikemii.

. Cze$é 9, pozycja 20. Czy Zamawiajacy wymaga glukometr, ktéry wyswietla symbol
ostrzezenia ketonowego w przypadku wyniku wigkszego lub réwnego 240 mg/dl ( 13,3
mmol/I)?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.



8. Czgs$¢ 17 poz. 1.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie nizej opisanej serwety?

Serweta operacyjna 2-warstwowa 150 cm x 180 cm. Serweta wykonana z laminatu
dwuwarstwowego wiéknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu
60g/m2. Wytrzymatosé laminatu podstawowego na rozerwanie na sucho/mokro
168/168kPa wg metody badari EN 1SO 13938-1. Odporno$é na penetracje ptynéw 165cm
H20. Materiat spetnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Opakowanie
posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierajace nr katalogowy, LOT, date waznosci.
Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton
zewngtrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem
etylenu.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

9. Cze$¢nr 17 poz. 2.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie nizej opisanego zestawu?

2 tasmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osfona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 reczniki do osuszania rak 30,5 x 34 cm

1 elastyczna ostona na koriczyne 22 x 75 cm

1 serweta 150 x 190 cm

1 serweta do operacji koriczyn 230 x 300 cm z élastycznym otworem o $rednicy 7 cm z

padem chtonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewoddéw

1 serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owiniecie
zestawu)

Serweta gtowna wykonana na catej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP

(delikatna wtdknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chtonna

wioknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2, z dodatkowym padem chtonnym o

gramaturze 80g/m2 (faczna gramatura 155g/m2). Wytrzymatos$¢ laminatu na rozerwanie na

sucho/mokro 314/290kPa wg metody badan EN ISO 13938-1. Odpornosé na penetracje

ptynéw 167cm H20. Materiat spetnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019.

Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierajace nr REF, LOT, date waznosci, nazwe

marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraZnie zaznaczony

kierunek otwierania. Serwety posiadajg oznaczenie kierunku rozktadania i umiejscowieniu w
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10.

11.

polu operacyjnym w postaci piktogramoéw. Zestaw jednorazowego uzytku sterylizowany

tlenkiem etylenu.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Cze$¢ 17 poz. 3. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie nizej opisanego zestawu?

2 tasmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmochienie 65 x 85 cm

1 ostona na konczyne 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta srednia 150 x 300 cm z padem chtonnym 15 x 50 cm i organizatorami
przewodow

1 serweta 230 x 260 cm z wycieciem ,,U” 20 x 85 cm z padem chtonnym 50 x100 cm i
organizatorami przewoddw

1 serweta na stof do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owiniecie
zestawu)

Serwety gtéwne wykonane na catej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP
(nieprzemakalna folia polietylenowa + chtonna wtéknina polipropylenowa) o gramaturze
60g/m2, z dodatkowym padem chtonnym o gramaturze 80g/m2 (taczna gramatura
140g/m?2). Wytrzymatosé laminatu na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa wg metody
badan EN ISO 13938-1. Odpornos¢ na penetracje ptyndw 165cm H20. Materiat spetnia
wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne
zawierajace nr REF, LOT, date waznosci, nazwe marki, dodatkowo na 2 etykietach kod
kreskowy. Na opakowaniu wyraZnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadajg
oznaczenie kierunku rozktadania i umiejscowieniu w polu operacyjnym w postaci
piktogramodw. Zestaw jednorazowego uzytku sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Czes¢ 17 poz. 3.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie nizej opisanego zestawu?

3 tasmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmochienie 65 x 85 cm

4 reczniki do osuszania rak 30,5 x 34 cm




12.

13.

1 elastyczna ostona na koriczyne 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaz 12 cmx 6 m

2 przylepne serwety 75 x 90 cm z padem chtonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodéw
1 przylepna serweta 180 x 180 cm z padem chtonnym 25 x 60 cm i organizatorami
przewodow

1 przylepna serweta 150 x 240 ¢cm z padem chtonnym 25 x 60 cm i organizatorami
przewodow

1 serweta 230 x 260 cm z wycieciem ,U” 20 x 100 cm z padem chtonnym 75 x 140 cm i
organizatorami przewodoéw

1 serweta na stéf do instrumentarium 150 x 190 ¢cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinigcie
zestawu)

Serwety gtdwne wykonane na catej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP
(delikatna wtoéknina polipropylenowa + nieprzemakaina folia polietylenowa + chtonna
witdknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2, z dodatkowym padem chtonnym o
gramaturze 80g/m?2 (taczna gramatura 155g/m2). Wytrzymatosé laminatu na rozerwanie na
sucho/mokro 314/290kPa wg metody badan EN I1SO 13938-1. Odpornoé¢ na penetracje
ptyndw 167cm H20. Materiat spetnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019.
Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierajace nr REF, LOT, date waznosci, nazwe
marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraZnie zaznaczony
kierunek otwierania. Serwety posiadajg oznaczenie kierunku rozktadania i umiejscowieniu w
polu operacyjnym w postaci piktograméw. Zestaw jednorazowego uzytku sterylizowany
tlenkiem etylenu.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Dotyczy umowy 84 pkt 1. Czy Zamawiajgcy dopusci polise ubezpieczenia OC, gdzie sublimit
ubezpieczenia za szkody spowodowane wadliwoscig produktu okreslono na poziomie

1 000 000 zi, a franszyzy redukcyjnej 10% odszkodowania, nie mniej niz 2000 z1?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Czesc¢ 15, pozycja 1: Czy Zamawiajagcy dopusci czyscik elektrod jednorazowego uzytku,
pakowany sterylnie, samoprzylepny, wymiary 5cmx0,6cmx5cm?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.




14. Czes¢ 15, pozycja 3: Czy Zamawiajacy dopusci elektrode neutralng jednorazowego uzytku,
dzielong po obwodzie, powierzchnia 103cm2, wymiary 117x163,5mm, podtoze wykonane z
wodoodpornej elastycznej pianki, skrzydetka zapobiegajace przypadkowemu odklejeniu; klej
w czedci brzeznej i hydrozel w czesci przewodzacej przyjazne dla skéry; dla dorostych i dzieci
powyzej 5kg?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

15. Czes¢ 15, pozycja 4: Czy Zamawiajacy dopusci przewod wyréwnania potencjatu 3m?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

16. Czesc 15, pozycja 5: Czy Zamawiajacy dopusci kabel laparoskopowy wielorazowy 5m,
wejscie od instrumentu 4mm, wejscie od generatora 8mm?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

17. Czesc 15, pozycja 6: Czy Zamawiajacy dopusci kabel do elektrod neutralnych,dtugoéé 5m od
strony elektrody zakoriczony klipsem2,5cm,od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa 6,3mm?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

18. Czes¢ 15, pozycja 7: Czy Zamawiajacy dopusci kabel do elektrod neutralnych,dtugoéé 5m od
strony elektrody zakoriczony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka ptaska z
bolcem(REM)?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

19. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wymaga w przedmiocie zamodwienia (cze$¢ nr 21, pozycje 1
- 3), zZlozenia oferty na pieluchomaijtki dla dorostych pokryte laminatem
paroprzepuszczalnym na catej powierzchni - w czesci centralnej i bocznej? Zastosowanie
laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w czesci centralnej z wtdkning po bokach (ktéra nie
jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania bokdéw pieluchomajtki, szczegéinie
przy obfitych mikcjach?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.




20.

21.

22.

23.

Czy Zamawiajgcy dopusci w przedmiocie zamdwienia (cze$¢ nr 21, pozycje: 1 - 3)
pieluchomaijtki dla dorostych posiadajace co najmniej jeden $ciggacz taliowy i ustanowi to
jako wymdg minimalny? Nasze produkty wyposazone s w jeden Sciggacz taliowy, gdyz
posiadajg elastyczne boki produktéw oraz elastyczne zapiecia, ktére odpowiadaja funkcjom
przedniego $ciggacza. Dodatkowo nalezy nadmienic, iz brak Sciggacza taliowego z przodu
jest korzystne dla pacjentéw z nadwaga, gdyz nie powoduje obtar¢ w okolicach podbrzusza.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamowienia (czes¢ nr 21, pozycje: 1 - 3)
pieluchomaijtki dla dorostych wyposazone w elastyczne przylepcorzepy oraz w elastyczne
boki produktu. Potaczenie tych dwdch cech umozliwia idealne dopasowanie produktu w
przedniej czesci co przektada sie na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiajacy nie dopusci w przedmiocie zamédwienia (cze$¢ nr 21, pozycje 1 - 3) ztozenia
oferty na pieluchomaijtki, ktérych wskaznik wilgotnosci catkowicie zanika po kontakcie z
wilgocig co moze wprowadzac w btad opiekuna, ktéry nie bedzie w stanie ostatecznie
stwierdzi¢ czy produkt kwalifikuje sie juz do zmiany czy jeszcze nie?

Odp. Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia oferty na pieluchomajtki, ktérych wskaznik
wilgotnosci catkowicie zanika po kontakcie z wilgociag co moze wprowadzaé w biad
opiekuna, ktéry nie bedzie w stanie ostatecznie stwierdzi¢ czy produkt kwalifikuje sie juz

do zmiany czy jeszcze nie.

Czy Zamawiajgcy dopusci w przedmiocie zamdwienia (cze$¢ nr 21; pozycje 1 - 3)
pieluchomajtki wyposazone w barierki wewnetrzne skierowane do wewnatrz produktu?
Falbanki boczne skierowane do wewnatrz unoszg sie, tworzac rynne, ktéra kieruje mocz do
centralnej czesci wktadu chtonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania
falbanek jest stosowany przez wiekszo$¢ producentéw, gdyz zapewnia lepszg ochrone przed
wyciekaniem w poréwnaniu z falbankami skierowanymi na zewnatrz produktu.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.



24. Czy Zamawiajacy piszac w opisie przedmiotu zaméwienia "Wiékninowy system dystrybucji
moczu" wymaga w (cze$¢ nr 21; pozycje 1 - 3) pieluchomajtek, ktére posiadajg w swej
budowie system szybkiego wchfaniania? System ten zapewnia maksymalnie szybkie
wchfanianie moczu do $rodka produktu i utrzymuje wilgoé z dala od skéry pacjenta? Brak
systemu szybkiego wchtaniania powoduje, ze przy obfitych i czestych mikcjach, mocz nie jest
w petni wchtaniany, przez co produkt chfonny nie zapewnia petnego zabezpieczenia przed
przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchtaniania naraza Zamawiajgcego na zwiekszone
koszty opieki nad pacjentem z inkontynencja i zwieksza potrzebe dodatkowej pracy
personelu opiekujgcego sie pacjentami.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

25. Czy Zamawiajgcy dopusci w przedmiocie zaméwienia (czeéé nr 21, pozycje 1 - 3)
pieluchomajtki posiadajace system, ktéry odpowiada za szybkie wchtanianie i dystrybucje
moczu oraz utrzymywanie wysokiego poziomu suchosci, ale o innej budowie niz wskazany w
swz?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

26. Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zaméwienia (cze$¢ nr 21, pozycja 1) pieluchomaijtki
dla dorostych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie 73cm - 130cm?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

27. Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamdwienia (czeéé nr 21, pozycja 2) pieluchomaijtki
dla dorostych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm - 160cm?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

28. Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamdwienia (czeéé nr 21, pozycja 3) pieluchomaijtki
dla dorostych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm - 170cm?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

29. Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zaméwienia (czeéé nr 21, pozycja 3) zfozenie oferty
na pieluchomaijtki dla dorostych pakowane po 28 szt.?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.




30.

31.

32.

Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamowienia (czes¢ nr 21, pozycja 1) ztozenie oferty
na pieluchomajtki dla dorostych o chtonnosci co najmniej 2410 ml? Znikoma réznica
pomiedzy oczekiwana przez zamawiajacego chtonnoscia wyrobu tj. 2500 ml, a chtonnoscia
oferowanego produktu tj. 2410 ml w zaden sposéb nie wptywa na komfort oraz
funkcjonalnosé uzytkowania wyrobu oraz nie zwigksza ilosci uzywanych produktow.
Chcieliby$my réwniez nadmieni¢, iz wg. miedzynarodowego standardu 1SO 15621 pkt 7.5.4
na podstawie niepublikowanych badan przeprowadzonych w Szpitalach wynika, ze
uzytkownik nie jest w stanie zauwazy¢ réznicy w zdolnosci pochfaniania mniejszej niz 30%,
przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodg badan przedstawiong w ISO 11948 - czyliw
tym przypadku dla pacjenta niezauwazalna jest réznica: 90 ml.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane W pytaniu rozwigzanie.

Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamoéwienia (cze$¢ nr 21, pozycja 3) ztozenie oferty
na pieluchomaijtki dla dorostych o chtonnosci co najmniej 3180 ml? Znikoma réznica
pomiedzy oczekiwang przez zamawiajgcego chtonnoscia wyrobu tj. 3200 ml, a chtonnoscia
oferowanego produktu tj. 3180 ml w zaden sposéb nie wptywa na komfort oraz
funkcjonalno$¢ uzytkowania wyrobu oraz nie zwigksza iloéci uzywanych produktow.
Chcielibyémy réwniez nadmienié, iz wg. miedzynarodowego standardu 1SO 15621 pkt 7.5.4
na podstawie niepublikowanych badan przeprowadzonych w Szpitalach wynika, ze
uzytkownik nie jest w stanie zauwazy¢ réznicy w zdolnosci pochtaniania mniejszej niz 30%,
przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodg badan przedstawiong w ISO 11948 - czyli w
tym przypadku dla pacjenta niezauwazalna jest réznica: 20 ml.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zaméwienia (cze$¢ nr 21, pozycja 4) pieluchy
anatomiczne o nastepujacych parametrach:

chtonnosci co najmniej 1600 g wg normy 1SO 11948-1,

dtugosci 640 mm,

szeroko$ci w najszerszym miejscu 270 mm
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33.

wskaznik chtonnosci w postaci z6ttego paska zmieniajacego kolor (z z6ttego na niebieski)
pod wptywem moczu;

posiadajgce system szybkiego wchtaniania, ktéry zapewnia szybkie wchtanianie moczu i
uczucie suchosci?

system neutralizujgcy nieprzyjemny zapach

pakowane a' 46 szt. w op.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiajacy wymaga w przedmiocie zamowienia (cze$é nr 21, pozycja 5) ztozenia oferty
na podktad chtonny 60x90cm o chtonnosci wg normy 1SO 11948-1 na poziomie co najmniej
1100g? Brak wskazania poziomu chtonnosci w opisie przedmiotu zaméwienia dopuszcza do
zaoferowania produkty o niskiej jakosci uzytkowej, ktére nie spetniaja swojej funkji
zabezpieczajace;.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.
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