Namystowskie Centrum Zdrowia Namystéw, dnia 26.01.2023 r.
Spoétka z o.0.
ul. Olesnicka 4

46-100 Namystow

Nr sprawy ZP.26.2022.LD.
ZMIANA 4

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z péin. zmianami), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytania
Wykonawcow dot. postgpowania pn: Dostawa jednorazowego sprzetu medycznego
opublikowanego pod numerem 2022/S 249-726469 z dnia 27.12.2022 r. w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie art.132 w/w ustawy.

I. Odpowiedzi na zapytania:
1. Czesénr2, pozycjal

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania z dwoma otworami bocznymi naprzeciwlegtymi?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

2. Czes$énr 2, pozycjal

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania z niewielka zawartoscia ftalanéw?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

3. Czesénr 2, pozycjal

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania w rozmiarach: Ch6-Ch10 o dtugosci 40cm oraz Ch12-
Ch20 o dtugosci 60cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

4, Czes$cnr 2, pozycja 10

Czy Zamawiajacy dopusci rurke intubacyjng niesilikonowang?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

5. Czes$c nr2, pozycja 11-16 |

Czy Zamawiajacy dopusci rurki ustno-gardtowe Guedel z niewielka zawartoscia ftalanéw?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

6. Czesénr 2, pozycja 17

Czy Zamawiajgcy dopusci prowadnice do trudnej intubacji w kolorze jasno niebieskim?




Odp. Nie, zgodnie z SWZ.
7. Czes¢ nr 23, pozycjal

Czy Zamawiajacy dopusci myjki zawierajgce w swoim sktadzie niewielkg ilos¢ perfumowanego
$rodka?

Odp. Nie, Zgodnie z SWZ.
8. Czes¢nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci myjki zawierajgce w sktadzie m. in.: alantoine, wyciag z aloesu,
prowitamine B5, wyciag z rumianku?

Odp. Nie, Zgodnie z SWZ.

9. Czes$énr 23, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci myjki wykonane z materiatu spunlance (wiskoza i PE)?
Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.

10. Czes¢ nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiajgcy dopusci myjki o wymiarze 17x23,5cm?

Odp. NIE,Zgodnie z SWZ.

11. Czes$¢ nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiajgcy dopuéci myjki o gramaturze 85g/m??

Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.

12. Czesé nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiajgcy dopusci myjki pakowane po 10 sztuk z przeliczeniem ilosci?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

13. Czes¢ nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci myjki zarejestrowane na 23% stawce vat?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

14. Czes$¢ nr 23, pozycja 2

Czy Zamawiajgcy dopusci czepek zawierajacy w sktadzie m. in.: wode, D-Pantenol, alantoing, wyciag
z aloesu, wyciag z rumianku, diglukonian chlorheksydyny, simetikon?

Odp. Zgodnie z SWZ.
15. Czes¢ nr 23, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci czepek zawierajgcy w swoim sktadzie niewielkg ilos¢ perfumowanego
srodka?

Odp. Zgodnie z SWZ.
16. Czes¢ nr 23, pozycja 2
Czy Zamawiajacy dopusci czepek o Srednicy 26-28cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.




17. Czes$¢ nr 23, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci myjki w ksztatcie prostokatnej rekawicy?
Odp. Zgodnie z SWZ.

18. Czesé nr 23, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci myjki wykonane z materiatu Molton?
Odp. Zgodnie z SWZ.

19. Czesé nr 23, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci myjki w rozmiarze 15x23cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

20. Czesé nr 23, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci myjki o gramaturze 75g/m??

Odp. Zgodnie z SWZ.

21. Czesé nr 23, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci myjki zawierajace w swoim sktadzie niewielka ilo$¢ perfumowanego
srodka?

Odp. Zgodnie z SWZ.

22. Czesé nr 23, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci myjki zawierajace w sktadzie m. in.: wyciag z rumianku i witamine E?
Odp. Zgodnie z SWZ.

23. Czesé nr 23, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci myjki wykonane z materiatu spunlance (wiskoza i PE)?

Odp. Zgodnie z SWZ.

24. Czesé nr 23, pozycja 4

Czy Zamawiajgcy dopusci myjki w rozmiarze 20x20cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

25. Czesé nr 23, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci myjki pakowane po 25 sztuk z przeliczeniem ilosci?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza myjki pakowane po 25 sztuk z przeliczeniem ilosci.

26. Czes¢ 2, poz. 1 — Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie cewnikdéw do odsysania z
dwoma bocznymi otworami potozonymi naprzeciwlegle dostepnych w rozmiarze CH6-CH14?

Odp. Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode.

27. Czesc 2, poz. 10 — Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie niesilikonowanych zbrojonych

rurek intubacyjnych?
Odp. Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.




28. Czesc 8, poz. 4 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie przyrzadu do szybkiego
przetaczania krwi wyposazony w filtr krwi 200 um oraz filtr powietrza?
Odp. Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode.

29. Cze$¢ 8, poz. 6 - Czy Zamawiajgcy dopusci przyrzad do przetaczania z komorg kroplowg o
dtugosci 62mm?

Odp. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza przyrzad do przetaczania z komorg kroplowg o dtugosci
62mm.

30. Cze$¢ 8, poz. 6 - Czy Zamawiajacy oczekuje przyrzadu z zaciskiem rolkowym wyposazonym w
pochewke na igte biorcza, ktéra umozliwia prawidtowe zabezpieczenie kolca biorczego po
wyciagnieciu z opakowania z ptynem, chroniac personel przed ryzykiem zaktucia?

Odp. Zamawiajgcy oczekuje, nie wymaga.

31. Cze$¢ 8, poz. 6 - Czy Zamawiajacy oczekuje przyrzadu do infuzji z komorg kroplowg zaopatrzong
w dodatkowe skrzydetka dociskowe utatwiajgce wktucie w pojemniki z ptynami?

Odp. Tak, Zamawiajacy oczekuje przyrzadu do infuzji z komorg kroplowa zaopatrzong w

dodatkowe skrzydetka dociskowe utatwiajace wkiucie w pojemniki z ptynami.

32. Cze$¢ 8, poz. 6 - Czy Zamawiajacy oczekuje przyrzadu wyposazonego w komore kroplowa o
dtugosci min. 55mm w czesci przezroczystej, w ktérej widocznos$¢ poziomu ptynu oraz szybkosci
infuzji, jest zdecydowanie lepsza niz w przyrzadach wyposazonych w krétszg komore?

Odp. Tak, Zamawiajacy oczekuje przyrzadu wyposazonego w komore kroplowg o dtugosci min.

55mm w czesci przezroczystej, w ktorej widocznosé poziomu ptynu oraz szybkosci infuzji, jest

zdecydowanie lepsza niz w przyrzadach wyposazonych w krétszg komore.

33. Cze$¢ 8, poz. 21 — Czy Zamawiajacy dopusci wycene szpatutek w opakowaniu a’100szt. z
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilosci ?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

34. Cze$c¢ 8, poz. 29 — Czy Zamawiajacy dopusci port bezigtowy o przeptywie 350ml/min o okresie
stosowania 350aktywacji lub 7 dni?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

35. Czesé 8, poz. 30 — Czy Zamawiajacy dopusci igte tepa do pobierania lekdw wyréb medyczny o
klasie lla?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

36. Czes¢ 9, poz. 16 — Czy Zamawiajacy dopusci wycene kieliszkéw w opakowaniu a’90szt z
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilosci?

Odp. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

37. Cze$¢ 9, poz. 19 — Czy Zamawiajgcy dopusci wycene opasek w opakowaniu a’100szt z
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilosci?

Odp. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

38. Czes¢ 9, poz. 24 — Czy Zamawiajacy dopusci przedtuzacz do ssaka 5,60x8,00%2100mm, pozostate
parametry zgodne z SWZ?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

39. Cze$¢ 9, poz. 24 — Czy Zamawiajacy dopusci przedtuzacz do ssaka 5,60x8,00%1800mm, pozostate

parametry zgodne z SWZ?
Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.




40. Cze$¢ 9, poz. 27-28 — Czy Zamawiajacy dopusci wyceng szyn w opakowaniu a'10szt z
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilosci?
Odp. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

41. Cze$é 9, poz. 41 — Czy Zamawiajacy dopusci worek do lewatywy o poj. 1500ml z nattuszczong
koicdwka drenu zabezpieczong zatyczka?
Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.

42. Cze$é 9, poz. 41 — Czy Zamawiajacy dopusci worek do lewatywy o poj. 1750ml sterylny z
koricdwka drenu zabezpieczong zatyczka?
Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.

43. Czes$é 9, poz. 51 — Czy Zamawiajacy dopusci wycene papieru do EKG BTL w rozmiarze
210x150x333 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilosci?

Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.

44, Czesé 9, poz. 52 — Czy Zamawiajgcy oczekuje oryginalnego papieru gwarantujacego wydruk
najwyzszej jakosci?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza, pozostate parametry zgodnie z SWZ.

45, Cze$d 9, poz. 56 — Czy Zamawiajacy dopusci papier w rozmiarze 108x23?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

46. Cze$c 9, poz. 64 -Prosimy Zamawiajacego o okreslenie jakiego wymiaru papieru oczekuje?

Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.

47. Czesc 9, poz. 72 — Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy nie doszto do omytki i oczekuje 5
op staz po 25szt?

Odp. Tak, Zamawiajacy oczekuje 5 op staz po 25szt.

48. Cze$c 9, poz. 73 — Czy Zamawiajacy dopusci miske j.u o wymiarach 300x260x92mm zgodnie z
ponizszym zdjeciem

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

49. Cze$cé 9, poz. 77 — Czy Zamawiajacy dopusci kaczke j.u o pojemnosci 875ml i wymiarach
245x105x125mm o wadze 35g+4g, pozostate parametry zgodne z SWZ?

Odp. Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza.

50. Cze$¢ 9, poz. 79- Czy Zamawiajgcy dopusci miske nerkowatg o pojemnosci max 900ml i
wymiarach 245x115x50mm?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.



51. Czg$€ 11, poz. 1 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie obtozenia na stolik
narzgedziowy o odpornosci na przenikanie cieczy 188 cm H20 oraz wytrzymatoéci na rozerwanie
w stanie mokrym 30N?

Odp. Nie, Zamawiajqcy nie wyraza zgody.

52. Czgs¢ 11, poz. 2-3 — Czy Zamawiajacy dopusci wycene za opakowanie handlowe a’100szt z
przeliczeniem podanych ilosci?

Odp. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

53. Czgs$¢ 11, poz. 6- Czy Zamawiajacy ma na mysli maseczke mocowana na gumki?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

54. CzgS¢ 11 poz. 6 - Czy Zamawiajacy dopusci maseczke mocowang na gumki?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

55. Czgs¢ 11 poz. 6 - Czy Zamawiajacy dopusci wycene za opakowanie handlowe a'50szt z
przeliczeniem podanych ilosci?
Odp. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

56. Czgé¢ 11, poz. 7 — Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem
plastikowym tréjkomorowym (rozmiar 19,5 x 13 x 3,5 cm)?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

57. Czg$¢ 11, poz. 7 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z serwetg do
owinigcia zestawu w rozmiarze 75cm x 90cm o gramaturze 40g/m2?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

58. Czgéc 11, poz. 7 — Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu zapakowanego w
rekaw papierowo-foliowy?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

59. Czgs¢ 11, poz. 13 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z serwetg 150cm x
240cm z przylepcem o dtugosci 80 cm?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

60. Cze$c 11, poz. 13 — Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z serwetg 180cm x
180cm (zamiast 180cm x 170cm) z przylepcem o diugoéci 80 cm?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

61. Czg$¢ 11, poz. 13 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z serwetami 75¢m X
90cm z przylepcem o dtugosci 86 cm?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

62. Czg$C 11, poz. 13 — Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z serwetami do
obtoZenia pacjenta wykonane z laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, chtonnoéci 600% i
odpornosci na przenikanie ptynéw 196cm H20?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

63. Czgs¢ 11, poz. 13 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie zestawu z serwetg na stolik
instrumentarium o szerokosci warstwy chtonnej 65cm i chtonnosci 350%?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ,

64. Czes¢ 11, poz. 13 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie zestawu z serwetg na stolik
Mayo wykonany z folii 50g/m2 oraz wtékniny 30g/m2?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.




65. Cze$¢ 11, poz. 13 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z fartuchami
zapinanymi w okolicy karku na rzep, o paroprzepuszczalnosci 43889g/m2/24h, odporno$¢ na
przenikanie cieczy min. 20 cm H20?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

66. Cze$¢ 11, poz. 13 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z kompresami
przewigzane po 10 szt. papierowq banderolg?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

67. Czeéé 11, poz. 13 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z tupferami kule o
rozmiarze 15 x 15 cm z nitkg RTG?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

68. Czeéé 11, poz. 13 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z pudetkiem
magnetycznym z gabka, wymiary: 11,5x5,5x 1,5 cm?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

69. Czeséé 11, poz. 13 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestaw6w pakowanych w
podwdjne opakowanie transportowe: zewnetrzny karton zaklejany tasma klejgcg oraz
wewnetrzny worek foliowy?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

70. Cze$é 11, poz. 13 — Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawdw pakowanych w
opakowanie jednostkowe zestawu typu wytrzymata foliowa torba ze wstawka TYVEK?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

71. Cze$¢ 11, poz. 14 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z pgseta metalowq
anatomiczng 14 cm?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

72. Cze$é 11, poz. 14 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu
rekaw papierowo-foliowy z dodatkowo dotgczonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

73. Czeéé 11, poz. 15 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu o sktadzie:

1szt.  Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 45¢cm x 75cm, gramatura 60g/m2

1szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 50cm x 60cm, z centralnym otworem przylepnym
o $rednicy 8 cm, gramatura 60g/m?2

3 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa

5szt. Kompres wtékninowy 7,5cm x 7,5¢cm wiéknina 30G, 4-warstwowy

1szt. Peseta anatomiczna, metalowa df. 12cm; stal nierdzewna

1szt. Peseta plastikowa dt. 12,5cm; polipropylen; kolor zielony

1szt. lgtotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dt. 13 cm; stal nierdzewna



1szt. Nozyczki ostre/ostre, metalowe df. 11,4cm; stal nierdzewna?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

74. Cze$¢ 11, poz. 21 — Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu zapakowanego w
rekaw papierowo-foliowy z dodatkowo dotozonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

75. Czes¢ 11, poz. 21 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu o ponizszym
sktadzie zapakowany w rekaw papierowo-foliowy?

6 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

2 x Rekawice diagn. lateksowe bezpudrowe, rozm. M

1 x Peseta anatomiczna metalowa 14cm

1 x Nozyczki IRIS proste metalowe 11,5cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5¢m, przezroczysty?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

76. Czg$¢ 12, poz. 1 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie fartuchéw z witékniny
polipropylenowej typu SMS?
Odp. Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

77. Czg$¢ 12, poz. 1 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie fartuchéw z wiékniny
polipropylenowej typu SMMMS?
Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

78. Czgs¢ 12, poz. 1 — Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie fartuchdéw w rozmiarze M o
dtugosci 124 cm w miejsce fartucha w rozmiarze S/M (120 cm)?
Odp. Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

79. Czg$¢ 12, poz. 4 - Czy nie zaszta omytka pisarska i Zamawiajacy w pozycji nr 4 oczekuje pétmaski

filtrujacej FFP3 zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu < 1 % ;
penetracja mgty oleju parafinowego < 1 %; opdr wdechu przy nateieniu przeptywu 95l/min
ponizej < 3 mbar (300 Pa), opdér wydechu przy natezeniu przeptywu 160I/min < 3mbar ( 300 Pa),
z zaworem, koputowa konstrukcja, sztywnik na nas, gumki mocowane z tytu glowy zapewniajace
szczelne przyleganie. Opakowanie a’10 szt. W celu potwierdzenia zgodnosci produktu nalezy

zatgczy¢ deklaracje zgodnosci, certyfikat badania typu UE.
Odp. Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode.

80. Czgs¢ 12, poz. 6 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie ostony na koriczyne
wykonang z wtékniny SMS o gramaturze 50g/m2?
Odp. Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

81. Czg$¢ 12, poz. 6 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie ostony w opakowaniu
zbiorczym: wewnetrzna torba foliowa oraz standardowy karton zewnetrzny?
Odp. Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode.




82. Cze$é 12 poz. 7 - Czy Zamawiajacy dopusci komplet chirurgiczny wykonany z wiékniny SMS o
gramaturze 35g/m2?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

83. Cze$¢ 12 poz. 7 - Czy Zamawiajacy dopusci komplet chirurgiczny w kolorze niebieskim?
Odp. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

84. Cze$¢ 12, poz. 8 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z serwetg na stolik
Mayo w kolorze czerwonym? Zestaw spetnia pozostate wymagania.
Odp. Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode.

85. Cze$¢ 12 poz. 14 - Czy Zamawiajacy dopusci fartuch przedni foliowy o grubosci 0,03 mm, o
szerokosci 71cm i dtugosci catkowitej 116cm?
Odp. Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza.

86. Cze$é 12 poz. 20 - Czy Zamawiajacy dopusci koszule o gramaturze 33g/m?2?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

87. Cze$¢ 12 poz. 23 - Czy Zamawiajacy dopusci komplet poscieli wykonany z wtdkniny
polipropylenowej o gramaturze 40g/m??
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

88. Cze$¢ 12 poz. 24 - Czy Zamawiajacy dopusci spodenki do kolonoskopii wykonane z wtdkniny
polipropylenowej o gramaturze 40g/m? w kolorze granatowym?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

89. Dotyczy warunkédw umowy § 5 ust. 6
Czy Zamawiajagcy wyrazi zgode na zmiane istniejgcego zapisu na nastepujacy:

Wykonawca jest zobowigzany do rozpatrzenia zgfoszenia gwarancyjnego Zamawiajgcego w terminie
do 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu.

90. Dotyczy warunkéw umowy § 5 ust. 8
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang istniejgcego zapisu na nastgpujacy:

»W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy asortymentu objetego przedmiotem umowy w
terminie okre$lonym w postanowieniu § 3 ust. 2 albo dostarczony asortyment bedzie posiadat wady
fizyczne uniemozliwiajgce jego zastosowanie, z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nabycia niezbednego asortymentu od innego
dostawcy (wykonanie zastepcze), po wczesniejszym pisemnym wezwaniu do nalezytej realizacji
umowy.” :

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu.



91. Dotyczy warunkow umowy § 7 ust. 3
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane istniejgcego zapisu na nastepujacy:

»Zamawiajacy uprawniony bedzie do ograniczenia ilosci zamawianego asortymentu objetego
przedmiotem umowy, jednak nie wigcej, niz o 20% wartosci brutto umowy.”

Odp. Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.
92. Dotyczy warunkéw umowy § 7 ust. 12
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang istniejgcego zapisu na nastepujacy:

»Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki Wykonawcy nie mogg by¢ przenoszone na inne
podmioty pod jakimkolwiek tytutem prawnym, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to przeniesienie
zgode w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznoéci. Zgody takiej nie moina
bezpodstawnie odmowicé.”

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.
93. Dotyczy warunkéw umowy § 7 ust. 13
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane istniejgcego zapisu na nastepujacy:

»Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki nie moga by¢ przenoszone na inne podmioty w
wyniku wykonania umowy poreczenia albo innej umowy zmieniajacej strony stosunku obligacyjnego,
chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to przeniesienie zgode w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci. Zgody takiej nie mozna bezpodstawnie odmdéwic.”

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu.
94, Dotyczy zapiséw umowy § 7
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie nastepujacego zapisu:

»Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zaméwien w przypadku zwioki
w ptatnosciach (naleznosci wymagalnych) powyzej 30 dni od terminu ptatnoéci (wymagalnosci)
wskazanego na fakturze.”

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraia zgody na dodanie powyiszego zapisu.
95. Dotyczy warunkéw umowy § 9 ust. 1.1
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane istniejgcego zapisu na nastepujacy:

»Z tytutu rozwiazania umowy, w tym odstapienia od niej, z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w wysokosci 5,00% wartosci niezrealizowanej czeéci umowy brutto;”

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.
96. Dotyczy warunkéw umowy § 9 ust. 1.2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kary umownej z 2% na 1%?
Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie wysokosci kary umowne;j.

97. Dotyczy warunkdéw umowy § 9 ust. 3
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang istniejgcego zapisu na nastepujgcy:
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»Zaptata kar umownych zostanie dokonana w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wystapienia
z zadaniem jej zapfaty.”
Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

98. Dotyczy czesci nr 20 (zatgcznik nr 121), poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci, by wraz z petlami monofilamentnymi zaoferowaé dodatkowo petle
plecione standard i do zimnej polipepktomii w $rednicach 10 i 15 mm? Zamawiajgcy zyska mozliwo$é
zamawiania wiekszej liczby rodzajow petli w ramach jednej pozycji.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

99. Czy Zamawiajagcy wydzieli asortyment zawarty w Czesci nr 9 poz. 20 do odrebnego zadania, co
umozliwi przystgpienie do postepowania wiekszej ilosci oferentéw, tak aby Zamawiajacy mogt
uzyska¢ jak najbardziej korzystng oferte? Na rynku polskim wystepuje kilkanaécie réznych
podmiotéw (potencjalnych wykonawcéw) majacych w swojej ofercie paski testowe do
glukometréw, ktére mogtyby ztozy¢ oferte w przypadku wydzielenia pozyciji 20 z Czesci nr 9 w
przedmiotowym postepowaniu. Udziat tych podmiotéw w przedmiotowym postepowaniu nie
bedzie mozliwy, jesli Zamawiajgcy nie dokona takiego wydzielenia, gdyz obecna konstrukcja
catego pakietu bardzo silnie ogranicza konkurencje ze wzgledu na zawarcie w pakiecie przedmiotu
zamowienia nalezgcego ro réinych, niepowigzanych ze sobg wzajemnie grup produktowych,
stanowigcych facznie bardzo szeroki asortyment.

Nalezy podkresli¢, ze jedli Zamawiajacy dokona podziatu zgodnie z propozycja wykonawcy,
automatycznie zwiekszy to liczbe podmiotéw mogacych zaoferowaé paski testowe do
glukometréw, co moze spowodowac¢ obnizenie nawet o 50% finalnej ceny najkorzystniejszej
oferty.

Odp. Zamawiajacy nie wydzieli pakietu.

100. Czy z uwagi na fakt, ze glukometr nie jest urzadzeniem przeznaczonym do precyzyjnej oceny
glikemii postmortem, a stezenie glukozy spadajace ponizej 50 mg/dl juz stanowi zagrozenie
zdrowia i zycia pacjenta wymagajace pilnej interwencji medycznej, Zamawiajgcy dopusci w Czesci
nr 9 poz. 20 paski testowe z zakresem wynikéw pomiaru wynoszgcym 20-600mg/dl (przy stezeniu
<20mg/d| glukometr wyswietla wéwczas komunikat ,Lo” oznaczajacy spadek stezenia glukozy
ponizej 20mg/dl)? W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne wyjasnienie, gdyz zaden
glukometr nie jest w stanie precyzyjnie okresli¢ czy rzeczywiste stezenie glukozy we krwi wynosi
10 mg/dl czy tez 20 mg/dl - réznica migdzy tymi wartosciami jest bowiem mniejsza od btedu
pomiarowego glukometru (zgodnie z obowigzujacg normg EN ISO 15197:2015 dopuszczalny btad
pomiarowy wynosi +/-15mg/dl).

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

101. Zadanie 1, poz. 11,12

Czy zamawiajacy wydzieli poz.11,12 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na zfozenie
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pienigdzy jest dla Zamawiajacego
priorytetem, a podziat pakietu to umozliwia. Ziozenie ofert przez réine firmy pozwoli
Zamawiajgcemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej
konkurencji w mysl ustawy PZP, gdyz wigksza liczba oferentéw stwarza wieksze mozliwosci
wyboru.

Odp. Zamawiajacy nie wydzieli pakietu.
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102. Zadanie 1, poz. 11
Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

103. Zadanie 1, poz. 11

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie koreczka bez nazwy producenta bezposrednio na
produkcie. Nie ma to wplywu na cechy uzytkowe produktu , a umieszczona nazwa producenta
bezposrednio na koreczku (niewielki produkt) bedzie stabo czytelna. Wymoég ten znacznie
ogranicza konkurencje, powodujac na etapie sktadania ofert wyeliminowanie wielu oferentéw .
Prosimy o dopuszczenie koreczka z nazwa importera/dystrybutora na opakowaniu
indywidualnym.

Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.

104. Zadanie 1, poz. 11
Czy zamawiajacy wymaga aby na opakowaniu jednostkowym umieszczono nazwe wytworcy,
nazwe importera, numer katalogowy, date produkcji i date waznosci, metode sterylizacji oraz
znak CE?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

105. Zadanie 1, poz. 11
Czy zamawiajacy dopusci koreczki z trzpieniem powyzej krawedzi, ktdrego konstrukcja zapewnia
szczelnos¢ i kompatybilnos¢ ze standardowym portem, w kolorze biatym, pakowane
indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe
typu Tyvec?
Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.

106. Zadanie 1, poz. 12
Czy zamawiajgcy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania bez ftalanéw z informacja na
etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzajgcg brak zawartosci ftalanéw?

Odp. NIE,Zgodnie z SWZ.

107. Zadanie 1, poz. 12
Czy Zamawiajgcy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu
na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada
osfone z tworzywa sztucznego?
Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.

108. Zadanie 1, poz. 12
Czy zamawiajgcy dopusci, aby przyrzad posiadat dren oraz komore kroplowa przezroczysta w celu
wizualizacji przeptywu podczas podazy lekéw, natomiast sam kolec dopusci w kolorze biatym -
nieprzezroczystym? Nie ma przestanek, aby istniata konieczno$¢ zastosowania przeiroczystego
kolca w podazy ptyndéw infuzyjnych, gdyz podczas podazy sam kolec jest umiejscowiony w worku
z ptynem infuzyjnym, co nie daje warunkoéw do obserwacji, aby przeptyw byt widoczny w samym
kolcu. Skontrolowanie podaiy ptynu najlepiej przeprowadzi¢ podczas obserwacji komory
kroplowej oraz opcjonalnie drenu. Jezeli istniejg inne przestanki aby kolec byt przeiroczysty
prosimy o podanie uzasadnienia.
Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.
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109. Zadanie 12, poz.5,16,17,22,25

Czy zamawiajgcy wydzieli poz. 5,16,17,22,25 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na
ztozenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniedzy jest dla
Zamawiajgcego priorytetem, a podziat pakietu to umozliwia. Ztozenie ofert przez réine firmy
pozwoli Zamawiajagcemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami
uczciwej konkurencji w mysl ustawy PZP, gdyz wieksza liczba oferentéw stwarza wieksze
mozliwosci wyboru.

Odp. Zamawiajacy nie wydzieli pakietu.

110. Zadanie 12, poz. 17
Czy zamawiajacy dopusci rekaw zakoniczony mankietem z elastycznym $ciggaczem o gramaturze
min. 30 g/m2??
Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.

111. Zadanie 12, poz. 14
Czy zamawiajacy dopusci fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze biatym,
jednorazowego uzytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii
polietylenowej o grubosci 16 mikrondéw, w rozmiarze uniwersalnym?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

112. Zadanie 12, poz. 15
Czy zamawiajacy dopusci fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze biatym,
jednorazowego uzytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii
polietylenowej o grubosci 16 mikrondw, w rozmiarze uniwersalnym?
Odp. NIE, Zgodnie z SWZ.

113. Pakiet 17, pozycja 1
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie serwety operacyjnej 2-warstwowej 196x150 cm.
Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego witéknina polipropylenowa i folia
polietylenowa. Gramatura laminatu 58 g/m2. Wytrzymato$é laminatu podstawowego na
odpornosci na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa wg metody badan EN SO 13938-1,
zdolnosci absorpcji >250% wg metody badan EN I1SO 9073-6. Materiat spetnia wymagania
wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierajgce
nr katalogowy, LOT, date waznosci oraz nazwe producenta. Serwety pakowane w opakowanie
papierowo foliowe, nastepnie kartonowy dyspenser i karton transportowy, sterylizowany
tlenkiem etylenu.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

114. Pakiet 17, pozycja 2
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji konczyn, Sktad zestawu:

1 x serweta na stolik narzedziowy 140 x 190 cm, z folii PE 50 um z mikroteksturg ze
wzmochieniem z polipropylenu w czesci Srodkowej (owiniecie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1 x serweta 145 x193 cm, petnobarierowa
1 x stokineta 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antyposlizgowa
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3 x tasma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji koriczyny 221x326 cm z elastycznym, samouszczelniajacym sie otworem
@ 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, wyposazona w zintegrowanych 6 podwdjnych
organizatorow przewoddw. Serwety okrywajace pacjenta wykonane z chtonnego laminatu,
tréjwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2, pozbawionego
pylacych i tatwopalnych wtdkien celulozy i wiskozy (wspétczynnik pylenia<1,9 logl0) dobrze
ukfadajacego sie na pacjencie, odpornego na przenikanie ptyndw (> 200 cm H20). Materiat
odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). Obszar krytyczny wzmocniony
(gramatura taczna 140g/m2), odporny na przenikanie ptynéw (> 200 cm H20), odporny na
rozrywanie na mokro/sucho (>570kPa). | klasa palnosci. Zestaw zgodny z normg PN-EN 13795
pakowany sterylnie w przezroczystg, foliowa torbe z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety
samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierajace: numer katalogowy, numer lot, date
waznosci, nazwe producenta, w tym 2 etykiety zawierajg dodatkowo kod EAN. Sterylizacja
tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, nastepnie karton. Producent
spefnia wymogi normy Srodowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

115. Pakiet 17, pozycja 2
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji koriczyn, Sktad zestawu:

2 x serweta na stolik narzedziowy min .150 x 190 cm, wzmochnienie 74x190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm
2 x reczniki chtonne 30x20 cm z mikrosiecig zabezpieczajgca przed rozrywaniem
1 x ostona na koriczyne 36x72 +/-1 cm

2 x tasma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji koriczyny 220x295x335 +/-1cm w ksztatcie litery T (z obtozeniem
ramion stotu), z samouszczelniajgcym sie otworem @ 6 cm, ze wzmocnieniem 80 x 115 +/-3 cm,
ze zintegrowanymi dwoma podwdjnymi organizatorami przewoddw, wykonana z laminatu 2-
warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2 , wysokiej odpornosci na
penetracje ptyndw >175 cmH20 i o niskim wspétczynniku pylenia <1,7 log10. W obszarze
krytycznym wzmocnienie chtonne pozbawione pylgcych wiékien wiskozy i celulozy o tacznej
gramaturze w 121 g/m? i wysokiej absorbcji >700ml/m2. | klasa palnosci. Zestaw spetnia
wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w
przezroczysta, foliowa torbe z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do
dokumentacji medycznej zawierajgce: numer katalogowy, numer lot, date waznosci, nazwe
producenta w tym 2 etykiety zawierajg dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane
zbiorczo w worek foliowy, nastepnie karton. Producent spetnia wymogi normy srodowiskowej
ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.
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116. Pakiet 17, pozycja 3
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Sktad zestawu:

2 x serweta na stolik narzedziowy 140x190 cm z folii PE 50 um ze wzmocnieniem

1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80x145 cm z foli PE 70 p, ze wzmocnieniem
100x75cm,

1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycieciem U 15x117 cm, z dodatkowym
wzmocnieniem chtonnym 77x119 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwdjnymi organizatorami
przewoddw. Czes$é lepna zabezpieczona trzema tasmami, ktore utatwiajg precyzyjng aplikacje
serwety facznie z zaokragleniami wyciecia U,

1 x serweta gérna 183x254 cm przylepna, z dodatkowym wzmocnieniem chtonnym 67x39cm,ze
zintegrowanym podwaojnym organizatorem przewodow

1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, petnobarierowa
1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antyposlizgowa

2 x tasma przylepna 9x50 cm
2 x recznik chtonny 20x30 cm z mikrosiecig zabezpieczajgca przed rozrywaniem

Serwety okrywajgce pacjenta wykonane z chfonnego laminatu tréjwarstwowego (polipropylen,
polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2, pozbawionego pylacych i tatwopalnych
witdkien celulozy i wiskozy o niskim wspétczynniku <1,9 log10 ,0 wysokiej odpornosci na
przenikanie ptyndw > 200 cm H20. W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie chfonne
(gramatura taczna 140 g/m2) o odpornosci na przenikanie ptynéw > 200 cm H20 i wysokiej
odpornosci na rozrywanie na mokro/sucho >570kPa. | klasa palnosci. W celu utatwienia
aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna koricowka przy paskach zabezpieczajgcych tasme
lepng. Zestaw spetnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795
pakowany sterylnie w przezroczystg, foliowga torbe z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety
samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierajgce: numer katalogowy, numer lot, date
waznosci, nazwe producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja
tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, nastepnie karton. Producent
spetnia wymogi normy Srodowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

117. Pakiet 17, pozycja 3
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Sktad zestawu:

1 x serweta na stolik narzedziowy min. 140x190 c¢cm z foli PE 50 p ze wzmocnieniem

1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chtonnym 75x100cm +/-1cm

5 x tasma przylepna, przezroczysta 8x40 cm

1 x ostona na konczyne 35x120cm 2-warstwowa, z warstwg chfonng od wewnetrznej strony
1 x serweta 190x190 cm dtugosé przylepca 85 cm

1 x serweta gérna 300x220 +/-2cm dtugosé przylepca 130 cm
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118.

119.

120.

121.

122,

1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chtonnym 70x100 +/- 2cm
cm, z wycigciem U 15x117 cm zaopatrzonym w tasmy lepne, ktére umozliwiajg tréjstopniowa
aplikacje na pacjenciei obejmuja precyzyjnie zaokraglenia wyciecia U . Serwety okrywajace
pacjenta wykonane z chtonnego na catej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2,
niskim wspotczynniku pylenia<1,7 log10, wysokiej odpornosci przenikanie ptynéw > 175 cm
H20. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o facznej gramaturze >121g/m?i wysokiej
absorbcji > 700ml/m?. | klasa palnosci. W celu utatwienia aplikacji serwety ztozone ksigzkowo, z
nieprzylepnymi koicéwkami przy tasmach o szerokosci 5¢cm zabezpieczajacymi czesé lepng
serwet pozwalajace w rekawicach odkry¢ cze$é lepng do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw
pakowany sterylnie w przezroczysta, foliowa torbe z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety
samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierajace: numer katalogowy, numer lot, date
waznosci oraz nazwe producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy
zbiorczo pakowane w worek foliowy, nastgpnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spetnia
wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.Producent spetnia wymogi
normy srodowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.
CZESC 1. Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do skfadania ofert na réwnowazne cewniki do odsysania w $rednicy
zewnegtrznej 5,94mm oraz standardowej dla takiego rozmiaru dtugosci min. 40cm t.j 50 lub
60cm - tak jak obecnie uzytkowane - spetniajgce wszelkie pozostate wymogi SWZ.

Odp. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

CzZESC 1. Poz. 3-5

Prosimy o potwierdzenie, iz ze wzgledu na jednorodna technike wktucia oferowane igly typu
Pencil Point we wszystkich oferowanych rozmiarach - tak jak obecnie uzytkowane - powinny
pochodzi¢ od jednego producenta - spetniajac przy tym wszelkie pozostate wymogi SWZ.
Odp. Tak, Zamawiajgcy potwierdza.

CZESC 1. Poz. 6

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane igly typu Quincke - tak jak obecnie uzytkowane -
powinny posiadac eliptyczny uchwyt z otworami wizualnymi, do doktadnej obserwacji
pryzmatu zmieniajgcego barwe ze srebrnej, natychmiast po wypetnieniu ptynem mézgowo-
rdzeniowym - spetniajac przy tym wszelkie pozostate wymogi SWZ.

Odp. Tak, Zamawiajacy potwierdza.

CzeSC 1.Poz. 23

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane zestawy do cewnikowania zyt centralnych, powinny
posiadac¢ rozmiar 7,5Fr x 20cm - tak jak obecnie uzytkowane - spetniajgc przy tym wszelkie
pozostate wymogi SWZ,

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

CzZeSC 1. Poz. 25.
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Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki tracheostomijne z wymiennym wktadem,
powinny by¢ silikonowane - tak jak obecnie uzytkowane - analogicznie do rurek
tracheostomijnych, bedgcych przedmiotem zamoéwienia z poz. 24, spefniajac przy tym
wszelkie pozostate wymogi SWZ.

Odp. Tak, Zamawiajacy potwierdza.

123. CZESC 2. Poz. 1-2.

Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na rbwnowazne cewniki do odsysania, z dwoma
otworami bocznymi naprzeciwlegtymi, o standardowych dla poszczegdlnych srednic
dtugosdciach CH-06-10 dt. ok. 40cm, CH 12-18 dt. 50-60cm - spetniajace wszelkie pozostate
wymogi SWZ.

Odp. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

124. CZESC 2. Poz. 3-4

Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na réwnowazne cewniki do podawania tlenu przez
nos, ze standardowa dtugoscig 200-210cm - spetniajgce wszelkie pozostate wymogi SWZ.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

125. CZESC2.Poz.9

Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na réwnowazne rurki intubacyjne bez numeru serii
na baloniku kontrolnym, oznaczone tym parametrem na opakowaniu indywidualnym i
zbiorczym - spetniajace wszelkie pozostate wymogi SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.

126. CZESC2.Poz.9
Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki intubacyjne, powinny by¢ silikonowane -
analogicznie do rurek zbrojonych, bedgcych przedmiotem zamdwienia w poz. 10 - spetniajac
przy tym wszelkie pozostate wymogi SWZ.
Odp. Zgodnie z SWZ.

127. CZESC 2.Poz. 11-15.
Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane, jatowe rurki ustno-gardtowe typu Guedela, powinny

posiada¢ jednoczesciowg konstrukcje z blokerem zgryzu, co zwigksza bezpieczenstwo ich

uzytkowania.
Odp. Zgodnie z SWZ.

128. CZESC 2. Poz. 11-15
Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na rurki Guedela z innych, bezpiecznych materiatow

bez zawartosci ftalanéw, pcv i lateksu, spetnijace przy tym wszelkie pozostate wymogi SWZ.
Odp. Zgodnie z SWZ.

129. CzZESC 2.Poz. 17
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Prosimy o dopuszczenie do skfadania ofert na rownowazne prowadnice do trudnych intubacji
w innym kontrastujacym kolorze niz wskazany w SWZ, wykonane z réwnowaznego materiatu
- spetniajgce wszelkie pozostate wymogi SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.

130. CZESC 4. Poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie do skfadania ofert na réwnowaine katetery moczowodowe,
wykonane z wysokiej klasy migkkiej masy plastycznej z dodatkiem nylonu lub z poliuretanu -
tak jak obecnie uzytkowane - spetniajgce wszelkie pozostate wymogi SWZ.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

131. CzeESC4.Poz.3-4

Prosimy o dopuszczenie do skfadania ofert na rébwnowazne katetery moczowodowe typu
pojedynczy pigtail, wykonane z wysokiej klasy migkkiej masy plastycznej z dodatkiem nylonu
lub z poliuretanu - tak jak obecnie uzytkowane - spetniajace wszelkie pozostate wymogi SWZ.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

132. CZESC4.Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na rownowazne sterylne worki do dobowej zbi6rki
moczu - tak jak obecnie uzytkowane - spetniajace wszelkie pozostate wymogi siwz.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

133. CZESC9. Poz. 84

Prosimy o korekte bitedu pisarskiego i dopuszczenie do sktadania ofert na zestawy do
odsysania pola operacyjnego z koricéwka o $rednicy zewnetrznej CH 30 - tak jak obecnie
uzytkowane - spetniajace wszelkie pozostate wymogi SWZ.
W tym miejscu zwracamy uwage, iz rozmiar CH (Charrie) zawsze okreélany jest dla $rednic
zewnetrznych rurek, cewnikéw itp. wyrobéw medycznych.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
134. CzZESC 14. Poz. 2-5.

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane taczniki redukcyjne do drenéw, powinny by¢ sterylne,
pojedynczo pakowane, spetniajgce wszelkie pozostate wymogi SWZ.
Odp. Zgodnie z SWZ.

135. CZESC 14. Poz. 2-3

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane fgczniki redukcyjne do drenéw, to tacznik typu
prostego, spetniajgce wszelkie pozostate wymogi SWZ.
Odp. Zgodnie z SWZ.

136. CZESC 14.Poz. 4-5
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Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane taczniki redukcyjne do drendw, to tgczniki typu T lub
typu Y (do wyboru Zamawiajacego), spetniajgce wszelkie pozostate wymogi SWZ.
Odp. Zgodnie z SWZ.

137. CZESC 14. Poz. 5
Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na tgczniki redukcyjne do drendw 10/13 lub 8/10,
analogicznie do tacznikdw z poz. 4, spetniajgce wszelkie pozostate wymogi SWZ.
Odp. Zgodnie z SWZ,

138. CZESC 14. Poz. 9-14
Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane zgtebniki zotgdkowe, powinny posiadac kolorystycznie
oznaczone konektory (w zaleznosci od rozmiaru), wyposazone we wktadki redukcyjne luer
oraz zintegrowane zatyczki, co poszerza mozliwosci ich klinicznego wykorzystania.
Odp. Zgodnie z SWZ.

139. CZESC 14.Poz. 18
Prosimy o dopuszczenie do skfadania ofert na réwnowazine pensety sterylne w dowolnym
kolorze oraz tolerancji rozmiaru +/- 2cm, spetniajace wszelkie pozostate wymogi SWZ.
Odp. Zgodnie z SWZ.

140. CZESC 14. Poz. 25
Prosimy o dopuszczenie do skiadania ofert na standardowe sondy Sengstakena w
réwnowaznym rozmiarze CH20-21, wykonane ze specjalnego termoplastycznego tworzywa z
balonem lateksowym, powszechnie stosowane w szpitalach, spetniajgce wszelkie pozostate
wymogi SWZ.
Odp. Zgodnie z SWZ.

141. Cze$¢18.Poz.1

142.

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych jednorazowego uzytku, w
powleczeniu PE, z markerami gtebokosci widocznymi w obrazie endoskopowym, tyzeczki o
dfugosci 3mm, rozwarciu min. 6,7mm - max. 8mm. tyzeczki owalne: gtadkie, gtadkie z igta.
Dostepne w dtugosciach: 1600mm, 2300mm - przy srednicy narzedzia 2,3mm. Kolor
powleczenia szary, kodowane kolorystycznie i graficznie na kazdym opakowaniu jednostkowym
w zaleznosci od obszaru zastosowania. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety
samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datg waznosci i danymi producenta.
Opakowanie = 10 sztuk

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Czesc 18. Poz. 2

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie petli do usuwania polipédw z mozliwoscig uzycia diatermii
lub bez w dwoch rozmiarach 10mm i 15mm, o $r. drutu 0,3mm, dt. 230cm oraz petli do
diatermii o rozmiarze 25mm, 30mm i 35mm, o $r. drutu 0,40mm, df. 230cm, zawierajgcych 3
etykiety do dokumentacji medycznej z nr lot, datg waznosci i nr katalogowym, dane producenta
na kazdym opakowaniu jednostkowym. Nadmieniamy, ze zgodnie z obecnymi wytycznymi,
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wiekszych polipdw nie nalezy usuwac petlami, bez mozliwosci uzycia diatermii, ze wzgledu na
duze ryzyko wystgpienia krwawienia.
Odp. Nie zgodnie z SWZ.

143. Czes¢ 18.Poz.3
Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie petli do polipektomii, jednorazowego uzytku, $rednica
otwarcia 6 mm, Srednica ostonki 2,3 mm, dtugos¢ robocza 2300 mm.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

144. (Cze$¢ 18.Poz.5
Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie kleszczy 3- lub 4-ramiennych do usuwania ciat obcych,
jednorazowego uzytku, sterylnych. Umozliwiajgcych precyzyjne chwytanie matych polipdw,
drobnych ciat obcych, posiadajacych atraumatyczne zaokraglone koncowki dla wiekszego
bezpieczeristwa. Srednica narzedzia 2,3mm, dtugo$é robocza 2300. Narzedzie kompatybilne z
kanatem roboczym 2,8mm.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

145. Cze$¢ 18. Poz.6
Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie zestawu do opaskowania zylakéw przetyku,
jednorazowego uzytku, sktadajacy sie z nasadki na endoskop zawierajacej 7 opasek czarnych
oraz glowicy z nicig o dtugosci 1350mm do zrzucania opasek potgczong fabrycznie z pokrettem
dziatajagcym w dwach kierunkach i pokrettem do napinania nici, nasadka z nicig do zrzucania
opasek taczona przez przetozenie petli za petle, w glowicy port z tacznikiem Luer-Lock do
przeptukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dzwiekowo.
Wspéipracuje z minimalnym kanatem roboczym 9,3mm. Opakowanie = 1 zestaw.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

146. Cze$¢ 18.Poz.7
Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie igiet do ostrzykiwan jednorazowego uzytku, w ostonce
PTFE, o grubosci igty 0,6 mm lub 0,7 mm i gtebokosci naktucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez
Zamawiajgcego). Kat $ciecia ostrza igly 22°. Srednica narzedzia 2,4mm:; igta kompatybilna z
kanatem roboczym 2,8mm. Dtugos$¢ narzedzia 2300mm. Zablokowanie igly styszalne wyraznym
kliknieciem. Opakowanie =10 sztuk.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

147. (Cze$¢ 18. Poz. 8.
Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie petli do polipektomii jednorazowego uzytku, steryina,
pleciona, drut o srednicy 0,25 mm dla $rednicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzedzie ze skalowana
rekojescig. Dtugosé narzedzia 2300mm, $rednica ostonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w
zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datg waznosci
oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

148. Cze$¢ 18. Poz. 9.
Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie petli do polipektomii jednorazowego uzytku z funkcja
rotacji dedykowana resekcjom ptaskim, sterylna, owalna, z mozliwoscig ciecia z uzyciem
elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o Srednicy 0,40 mm z technologia zwiekszonego tarcia
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potwierdzong przez producenta. Trzy $rednice otwarcia w jednej petli 6mm lub 20mm lub
30mm. Narzedzie ze skalowang rekojescia. Dtugo$¢ narzedzia 2300mm, $rednica ostonki 2,4mm.
Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr
katalogowym, nr LOT, datg waznosci oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10
sztuk.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

149. Czesc¢ 18. Poz. 10.
Zwracamy sig z pro$bg o dopuszczenie klipsownicy hemostatycznej z zatadowanym, gotowym
do uzycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Mozliwo$¢ wielokrotnego
zamknigcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Srednica narzedzia 2,6mm,
rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopien zagigcia ramion klipsa 135 stopni, dtugosé narzedzia
2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, koricéwka narzedzia z klipsem
zabezpieczona silikonowa ostonkg. Mozliwos¢ wykonywania badan rezonansu magnetycznego u
pacjentow z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dotgczonej instrukcji uzytkowania
wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. Z przeliczeniem iloéci klipsownic zabezpieczajacej
dodatkowe dwa klipsy.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

150. Czesc¢ 18. Poz. 11-13.
Zwracamy sig z prosbha o dopuszczenie putapek z 3 etykietami samoprzylepnymi
do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datg waznosci i danymi producenta, pozostate
parametry zgodne z SWZ.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

151. Czesc¢ 18 Poz. 14.
Zwracamy sig z prosbg o dopuszczenie ustnikéw jednorazowych wykonanych z poliethylenu, bez
zawarto$ci DEHP oraz lateksu, o $rednicy otworu gtéwnego 22 x 25mm, z gumka tekstylna
wstepnie zatozong na ustnik. Ustnik posiadajacy wypustki plastikowe na czeéci wewnetrznej
zapobiegajgce przesuwaniu ustnika na uzebieniu pacjenta. Otwory w gumce co 15 mm dajgce
wiele mozliwosci w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustniki mikrobiologicznie czyste,
pakowane indywidualnie, kazde opakowanie jednostkowe zawiera min. trzy nalepki
samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datg waznosci, dane
producenta/ dystrybutora na etykiecie gtéwnej produktu. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser
kartonowy z otworem.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

152. Czesc 10.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie na czas obowigzywania umowy w formie
wynajmu 1 szt nowej zgrzewarki elektrycznej zamiast 2 szt.? Takie rozwigzanie bedzie bardziej
korzystne finansowo dla Zamawiajgcego.
Odp. Tak, Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowane w pytaniu rozwiazanie.
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